INSTALLATION SETUP
VOLLVERSION

WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE SICH FUR DIE V-IUS SOLUTIONS GMBH ENTSCHIEDEN HABEN
UND SICHERN IHNEN WEITERHIN ZUVERLASSIGKEIT IN DURCHFUHRUNG UND BETREUUNG
IHRER ANFORDERUNGEN ZU.
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SYSTEMVORRAUSSETZUNGEN

Windows XP Service Pack 3

Windows Vista Service Pack 1

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows Server 2003 R2

Windows Server 2008 Service Pack 2

Windows Server 2012

Microsoft Office 2003 (Excel, Word)

Microsoft Office 2007 (Excel, Word)

Microsoft Office 2010-32bit Version (Excel, Word)
Microsoft Office 2013-32bit Version (Excel, Word)

Hinweis flr Nutzer von Apple Computern

Um V-IUS SOLUTIONS auf aktuellen Apple Computern, wie MacBooks, iMacs, und MacPros
auszufihren, benotigen Sie entweder eine Virtualisierungs-Losung, wie Parallels Desktop oder
VMWare Fusion oder Bootcamp zusammen mit einem der oben beschriebenen Windows-
Betriebssysteme.
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INSTALLATION

Moglich Fehlermeldung bei der Installation:

Sollte bei der Installation folgende Meldung erscheinen:

"MS Access 2007-2013 nicht installiert. Kein Problem!
Gehen Sie bitte wie folgt vor:

Folgen Sie hierzu den Anweisungen des Installationsprogrammes
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http://www.v-ius-medizin.de/installation.php 
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=10910 
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=39643 

STARTEN IHRES SETUP

Sie haben das Setup auf Ihrem Computer gespeichert oder fihren es direkt aus, so kann je
nach Sicherheitseinstellung Ihres Computers, folgende Meldung erscheinen:

m/l'dchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von\
einem unbekannten Herausgeber Anderungen an diesem Computer

vorgenommen werden'?
Programmname: V-IUS xxx.xx. setup.exe

Herausgeber: Unbekannt

Dateiursprung:  Festplatte auf diesem Computer

/

Bestatigen Sie diese Meldung mit ,,JA” und starten die Installation lhres Setup.

SCHRITT 1

Setup - V-IUS Human — =

Willkommen zum V-IUS Human

‘é@ Setup-Assistenten

Abbrechen

Bestatigen Sie mit ,Weiter"”
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SCHRITT 2

Setup - V-IUS Human = [=!
arung -
e folgende, wichtige Informatianen bevor Se fortfahren.
die folgenden Bedarf die

Bildiaufleiste oder driicken S die "Bild Ab"™Taste.

RECHTLICHE HINWEISE - Lizenzvereinbarung

(Copyright:

(Copyright V-IUS SOLUTIONS GmbH, im weiterem “V-IUS” genannt.
v

Lesen und bestatigen Sie hier die Lizenzvereinbarung und klicken anschliefend auf ,Weiter”

SCHRITT 3

4 Setup - V-IUS Human -0
Zusstaliche Aufgaben auswahlen
Welche fgaben sollen ausgefiihrt werden?

r Installation

Hormepage besuchen <zuick | Weiter> Abbrechen |

Lassen Sie sich gleich eine Desktopverkntpfung erstellen. Damit haben Sie unser Programm
direkt auf Ihrem Desktop. AnschlieBend klicken Sie auf , Weiter”
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SCHRITT 4

Setup - V-IUS Human = [=!

Bereit zur Installation.
Das Setup ist jetzt bereit, V-US Human auf Ihrem Computer zu installieren.

Bereit zur Installation. Klicken Sie auf , Weiter”

SCHRITT 5

Setup - V-IUS Human -0

Beenden des V-IUS Human
Setup-Assistenten

D® @

Eertigstellen

Ilhre V-IUS SOLUTION wurde installiert. Soll die Anwendung gleich gestartet werden. Klicken

Sie auf ,Fertigstellen”

Nachdem Sie auf Fertigstellen geklickt haben startet lhre V-IUS SOLUTION mit dem

Startfenster

Seite 6 von 9



,STARTFENSTER"

V-IUS SOLUTIONS

in wenigen Augenblicken fiir Sie Finsatzbereit

Copyright (€) 2014 by VU

AnschlieBend 6ffnet automatisch die ,JOBLISTE”

,JOBLISTE"

Bestandsstatus
Anzah! Bestand ohne Termin o Anzahl dor Bestandsmodalle ohne Einweisung: 0

‘Anzah! Bestand it Faligen Termin: o ‘Anzah! Bestand ohne Funktionsprifung:

Personalstatus

Stérmeldungen

offen Stormeldungan:

offene Wisderholungsunterusisungen:

Gefahrdungsbeurteilungen
‘offene Gefshrdungsbeurteilungen: o angelogte Arbeitsberaiche:

Mit ,weiter zum Hauptmeni“ gelangen Sie ins ,HAUPTMENU“
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,HAUPTMENU"

V-IUS SOLUTIONS = la}
Hauptmenii
P -
Daten V-lUs Dokumente
erfassen/bearbeiten Datenaustausch drucken
@)  Service beauftragen
Vj Informationen @ | V-USbeenden
uuuuuuuuuuuu n 5]

DEINSTALLATION

Je nach verwendetem Betriebssystem kann diese Funktion der Deinstallation von Software

unterschiedlich sein.

Lesen Sie hierzu bitte die Beschreibung Ihres Betriebssystems.

Allgemein kann installierte Software jedoch folgendermalien geléscht werden:

Gehen Sie dazu auf ,Systemsteuerung” und anschlieRend auf Software. Hierunter werden
Sie folgende Option finden ,Software deinstallieren”. Sollten Sie Rickfragen haben, so senden

Sie uns eine Mail an: info@v-ius.de
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KONTAKTDATEN

Kundensupport unter:

Datenschutzerklarung unter:

Lizenzvereinbarung unter:
Zahlung & Lieferung unter:
Widerrufsrecht unter:

AGB’s unter:

V-IUS SOLUTIONS GmbH

http://www.v-ius.de/content/service- -support/index.html

http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html

http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html

Landenstrasse 11c | D-93339 Riedenburg

Telefon 09442-9919886 | Fax 09442-9919887

mail: info@v-ius.de | web: www.v-ius.de
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http://www.v-ius-medizin.de/datenschutzerklaerung.php 
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http://www.v-ius-medizin.de/widerrufsrecht.php 
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LIZENZSCHLUSSEL EINGEBEN

WIR DANKEN IHNEN, DASS SIE SICH FUR DIE V-IUS SOLUTIONS GMBH ENTSCHIEDEN HABEN
UND SICHERN IHNEN WEITERHIN ZUVERLASSIGKEIT IN DURCHFUHRUNG UND BETREUUNG
IHRER ANFORDERUNGEN ZU.
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Benutzername

[ U

Ihr lizenzschlissel-Registrierungsschlissel

[ 1

lhre QM-Nummer

[ 1
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GEHEN SIE BITTE WIE FOLGT BEI DER EINGABE IHRER LIZENZNUMMER VOR:

Offen Sie lhre V-IUS Anwendung und &ffnen Sie das Hauptmeni

Daten V-lUs Dokumente

erfassen/bearbeiten Datenaustausch drucken

@  sevice beauftragen

@ informationen @  Vusbeenden

1.) Klicken Sie auf Informationen (links unten) — Es erscheint folgendes Fenster

93073 Neutraubling.

Tel.: 09401/8809986
Fax: 09401/8809987

2.) Klicken Sie anschlieRend auf Registrierung (links oben) — Es erscheint folgendes Fenster
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V-IUS SOLUTIONS )

Registrierung

Institut \-1US Demo

V-IUS Demo -2 J-F
C01650D451C04054BEAF57ABCE24713AB3CE3482
1103102013

Registrierung prifen @ \-1US beenden

uuuuuu o =]

3.) Geben Sie anschlieRend folgende Daten in der Registrierung ein:

- Zuerst: Benutzername (Dieser besteht aus 3 Teilen)

Teil 1 Teil Teil

- AnschlieBend: Lizenzschlissel

- AnschlieBend erfassen Sie noch Ihre persénlichen Daten wie:
Zusatz: (zusatzliche Angaben zur lhrem Namen, welcher auf Dokumenten erscheinen soll)

Land, Postleitzahl, Strasse, Ort, Vorwahl, Rufnummer/Fax, E-Mail

4.) Zum Abschluss klicken Sie (links unten) auf ,Registrierung prifen”! Fertig.

V-lUs

oK ‘

(Sollte  folgende  Meldung erscheinen: Uberprifen Sie bitte den eingegebenen

Benutzernamen (bestehend aus 3 Teilen und den Lizenzschlissel) Vielleicht hast sich ein

kleiner Schreibfehler eingeschlichen: Vielen herzlichen Dank.
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KONTAKTDATEN

Kundensupport unter:

Datenschutzerklarung unter:

Lizenzvereinbarung unter:
Zahlung & Lieferung unter:
Widerrufsrecht unter:

AGB’s unter:

V-IUS SOLUTIONS GmbH

http://www.v-ius.de/content/service-_-support/index.html

http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html

http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html

Landenstrasse 11c | D-93339 Riedenburg

Telefon 09442-9919886 | Fax 09442-9919887

mail: info@v-ius.de | web: www.v-ius.de

Seite 5von 5


http://www.v-ius-medizin.de/kundensupport.php 
http://www.v-ius-medizin.de/datenschutzerklaerung.php 
http://www.v-ius-medizin.de/lizenzvereinbarung.php 
http://www.v-ius-medizin.de/zahlung--lieferung.php 
http://www.v-ius-medizin.de/widerrufsrecht.php 
http://www.v-ius-medizin.de/agb.php 
mailto:info@v-ius.de  |  web: www.v-ius.de 

ERSTER START IHRER V-IUS SOLUTIONS SOFTWARE

Arbeitshilfe fir die optimale Vorgehensweise bei Ersterfassung lhres Bestandes

VIELEN HERZLICHEN DANK DASS SIE SICH FUR DIE V-IUS SOLUTIONS GMBH ENTSCHIEDEN
HABEN. SCHON HEUTE SICHERN WIR IHNEN ZUVERLASSIGKEIT IN DURCHFUHRUNG UND
BETREUUNG IHRER ANFORDERUNGEN ZU.
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ZUR BEACHTUNG

mti—u‘jschfunktion unserer V-IUS SOLUTIONS Softwareldsungen: \

Prifungen, Tatigkeiten, Einweisungen usw. an Medizinprodukten, Arbeits-und Betriebsmitteln
unterliegen verschiedensten Vorschriften und Gesetzen. Diese fordern von lhnen als Betreiber
Archivierungspflichten, welche bis zu 20 Jahre lickenlos, unverfalscht, unveréandert und nachvollziehbar
dokumentiert sein missen. Damit unsere Software fir Sie dieser Verpflichtung nachkommen kann
wurde unsere Software mit einer Anti-Loschfunktion ausgestattet. Dies bedeutet, dass ein Ldschen
bestimmter Daten (Bestand, Mitarbeiter, Einweisungen, ...) ,nicht” moglich ist. Bereits erfasste Daten,
welche unter Ihre Archivierungspflicht fallen, konnen nur ,inaktiv” geschalten werden. Dies bedeutet fir
Sie: Seien Sie bei der Erfassung lhrer Daten Achtsam und Konzentriert. Ein Ldschen bereits eingegebener

Qten ist ,,nicht” mehr maoglich! /
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GEHEN SIE BITTE WIE FOLGT BEI DER ERSTBENUTZUNG IHRER V-IUS SOFTWARE VOR:

Unsere Anwendung wurde so konzipiert, dass Sie als Anwender dieser Software, so wenig wie
moglich Erfassungs- und Softwarekenntnisse besitzen missen. Diese Software und der V-IUS
DATENAUSTAUSCH wird Sie bei Ihrer taglichen Routine unterstttzen.

Damit Sie so schnell wie moglich die volle Leistungsfahigkeit unserer Software nutzen kénnen,
empfiehlt es so folgendermalien vorzugehen.

Schritt 1

Erfassung lhres gesamten, von der Software zu
verwaltenden, Bestandes

Schritt 2

Erfassung lhrer Mitarbeiterdaten

Im Rahmen von Schritt 2 (sinnvoll)

Markierung der Gerate, welche durch diesen

Mitarbeiter/in bedient werden oder werden sollen
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SCHRITT 1 - SO GEHEN SIE VOR:

Offnen Sie lhre V-IUS Anwendung und gehen Sie zum Hauptmeni

Daten V-lUs Dokumente

erfassen/bearbeiten Datenaustausch drucken

@  sevice beauftragen

@ informationen @  Vusbeenden

1.) Klicken Sie auf , Daten erfassen/bearbeiten”

2.) Klicken Sie anschlieBend auf ,NEUANLAGE Bestand”

WEITERSCHALTEN DATENIMPORT STATUSANZEIGE

Bestand

Ordnerstruktur

Expertenmodus

V-IUS beenden
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AnschlieBend erscheint folgendes Fenster:

Medizinprodukt

Inventarnummer Schutzklasse
Schutztyp
CE-Kennzsichung
Bavartzulassung
Anschaffungsjahr

Anlage nach MPBetreibV.
letzte Prifung? Kiassifikation nach MPG

Was wurde gepriift?

Gehen Sie hierbei wie folgt vor:
1.) Auswahl—Medizinprodukt ,Ja/Nein”

2.) Wahlen Sie aus unserem bereits vorhandenen Datenbestand lhre Bestandsbezeichnung
aus

[Abfall-/Entsorgungsplan ula:
i, Elektrisch
Anschaffungsjahr

Anschaffungskosten
Anlage nach MPBetreibV
Kassifikation nach MPG

3.) Fullen Sie anschlieRend die Pflichtfelder: Modell, Seriennummer, Hersteller und
Abteilung
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Die Eingabefelder — letzte Prufung, Was wurde geprift und auf der rechten Seite des Fensters
,optional“sind keine Pflichtfelder. Bei Vorhandensein von Daten kdnnte es fir bestimmte
Abfragen nitzlich sein, diese Felder auszufllen.

4.) Anschlielend klicken Sie auf ,0K*

VERFAHREN SIE ANSCHLIESSEND MIT ALLEN ZU
ERFASSENDEN BESTANDSDATEN IN GLEICHER
WEISE!
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SCHRITT 2 - SO GEHEN SIE VOR:

Klicken Sie nun auf ,NEUANLAGE Personal intern”

WEITERSCHALTEN DATENIMPORT

Bestand
Personal - Intern

Arbeitsbereich

Es erscheint nun folgendes Fenster

Personaldaten Arbeitssicherheit (@

Vor- und Nachname | Erstunterweisungam [ |
Geburtsdatum |:| durchgefihrt o

Abteilung [ Wiederholungsunterweisung am
Berufsbezeichnung | [ | alle Monate
Anwender/Bediener [l Beauftragte Person [} [

Servicebeauftragung [

Betreiberpfiichten [

aktiv =

1.) Erfassen Sie hier die Daten lhres Mitarbeiter/in

. Hauptmenii
i

Ordnerstruktur

Expertenmodus

V-1US beenden

2.) Legen Sie die Befugnisse und Arbeitsplatzunterweisungen lhres Mitarbeiter/in fest
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ERLAUTERUNG ZU DEN VORHANDENEN FELDERN

Betreiberpflichten
Mitarbeiter, welchen die gesetzlichen Pflichten sines Batreibers, schriftlich dokumentiert tibertragen werden/worden sind.

Beauftragte Person

Beauftragte Personen sind durch Befugte Personen in

Anwender

Sie missen in di

Bediener

i rsonen, die Gers itsmi den. Sie miissen in di
sein. Die Einweisung muss schriftlich dokumentiert werden.

Servicebeauftragung

Sind Mitarbeiter, welche Servicebeauftragungen durchfiihren diirfen.

nur geringe

R
bezogen auf i i i i Betrieb
die d dariiby

eingefihrt,
erhalten.
Wiederholungsunterweisungen

sind alle E Regelungen in
Hierbei kann es sich je nach Betrieb um unterschiedliche Themen handeln. In der Regel wird von einer jahrlichen Wiederholung
ausgegangen.

Unterwelsungen aus besonderem Anlass
kénnen zum Beispiel erforderlich sein bei:

Arbeiter
*Arbeitsplatzwechsel

*Einsatz einer neuen Maschine
*Verwendung eines neuen Arbeitsstoffes
*Einfiihrung eines neuen Arbeitsverfahrens

*Arbeitsunfall oder Beinaheunfall
“neuen issen tiber
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Im Rahmen von Schritt 2 - Nachdem Sie auf OK geklickt haben erscheint folgendes Bild

V-IUS SOLUTIONS — 5 JBS
¥ Einweisungen &3
Einweisungen Ubersicht + Status
Name + Berufsbezei ~ Abteil - 52 ,_‘Person ~ Betreiberpflichten ~ geplantals -
Arzt Praxis v ] v Keine Planung
| |geplant 44 1von1 H 7 Gefiltert | Suchen ‘
Formularansicht Filtered (/53

In diesem Fenster kdnnen Sie bereits schon jetzt Einweisungen in Geréate festlegen, in welche
Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen eingewiesen werden sollen bzw. bedienen

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.) Bewegen Sie den Cursor auf den entsprechenden Mitarbeiter/in. Betatigen die rechte
Maustaste und es erschein folgendes kleines Fenster:

Einweisungen - Anwender
Einweisungen - Beauftragte

@ Einweisung(en) duplizieren
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- Wahlen Sie hier aus den vorgegebenen Moglichkeiten aus, als was eingewiesen, bzw.

bedient wird. AnschlieRend erscheint folgendes Fenster:

V-1US SOLUTIONS

* Klinik Bad Triss| GmbH =
Anwender personal
Bestand - Abteilung R | A Jl;led\zmpwdukx etechmang ol

Bronchialabsauger, Mechanisch 57524959 Patientenliege, Elektrisch Thera Standard ~

Ernahrungspumpe Applix Smart D Patienteniege, Elektrisch Unbekannt-2

Ernshrungspumpe - Holder  Applix Holder D - Patientenliege, Elektrisch Vita Lift

Hypothermiegerét Celsius TCS. Anlage 1 A Patientenliege, Elektrisch Vojta Gozo E

Infusionspumpe Infusomat Fm  Anlage 1 A Patientenliege, Mechanisch Unbekannt-4

Infusionspumpe MCM440PT  Anlage 1 A Patientenlifter, Elektrisch Arjo

Infusionspumpe Optima PTDIN  Anlage 1 i Pulsoximeter ™60

Inhalationsgert Pari Boy - " Pulsoximeter H1008

e — e = Pulsoximeter H1008

Sitzwaage, Elektrisch, Medizin T 7183/GB1252 Pulsoximeter NPB 40

Waage, Elekirisch, Medizin 910 Pulsoximater PalmCare plus
Reizstrom/Ultraschalleinheit lonoson
Rontgenanlage ICONOS R200

Bezeichnung + Modell ~ geplantals ~ Status ~ Sauerstoff-Druckminderer, Mechanisct Unbekannt-8
Sauerstoff-Druckminderer, Mechanisct Weinmann
Sitzwaage, Elekirisch, Medizin 9597021007
Sitzwaage, Elektrisch, Medizin T7183/GB1252
Sitzwaage, Elektrisch, Medizin 7183
Spirometer, integriert Spirosoft
Spilmaschine, Medizin ETD 2 plus
Steckbecken Tornado A -
Tens-Gerat EM 80 JA |Anlage1
Thorax Drainags Sauger 200.2219 |-
Uberwachungsmonitor, Medizin BSMV-2301K A |Anlage2
Uberwachungsmonitor, Medizin BSM-4113 K A |Anlage2
Uberwachungsmonitor, Medizin BS\-4113L A |Anlage2
Ultraschallgerat, Medizin Acuson X300 Premium Edition -
Ultraschallgert, Medizin Sonoline G40 A
Ultraschallreinigungsgerat RK 514 super "
Ultraschallvernebler Aerodyne A
Ultraschallvernebler Sonodrop 2 A
Untersuchungsliegs, Elektrisch Simpofun n
Untersuchungsstuhl, Elektrisch arco A
Videoprinter, Medizin V0 9500 MDP A
Videoprinter, Medizin 25MD n
Waage, Elektrisch, Medizin 701 A
Waage, Elekirisch, Medizin s10 A
Wasage, Elektrisch, Medizin n
Waage, Elektrisch, Medizin MPE 250K100HM A
Wasage, Mechanisch, Medizin 7501017004 "
Wasage-Bett, Elektrisch, Medizin n
Waage-Bett, Elektrisch, Medizin MWS 300K100M A
Warmeschrank, Labor ULE 400
Warmestrahler, Medizin 755
Warmestrahler, Medizin Profi Therm 3
Warmestrahler, Medizin Thermostar 4
Wasserbad 1210535 NEIN -
Zentrifuge Rotixa/K JA |In-vitro-Diagnostika v

Fomularansicht ] fitered [

Auf der linken Seite dieses Fenster werden angezeigt: Alle Gerate, welche der Abteilung des

erfassten Personal zugordnet sind.

Auf der rechten Seite dieses Fenster konnen Sie durch ,,Mausklick” die zu einweisenden, bzw.

bedienenden Gerate einfach markieren.

Alle rechts markierten Gerate werden dann in der Anzeige auf der linken Fensterhélfte

dargestellt.

V-1US SOLUTIONS

7 Klinik Bad Triss| GmbH
Anwender P
Bestand-Abteilung  ~  Modell ~|  Anlage = |Medizinprodukt -

Bronchialabsauger, Mechanisch 57521756 - A
Bronchialabsauger, Mechanisch 57524959

eichnung

Patientenliege, Elektrisch

Model |

Thera Standard

Ernahrungspumpe Applix Smart D
Ernshrungspumpe - Holder  Applix Holder D

Hypothermisgerst CelsiusTCS  Anlage 1 s
Infusionspumpe. Infusomat Fm  Anlage 1 Iy
Infusionspumpe MCM440PT  Anlage 1 s
Infusionspumpe. Optima PTDIN ~ Anlage 1 Iy
Inhalationsgerst Pari Boy

Pulsoximeter H1008

Sitzwaage, Elektrisch, Medizin T 7183/GB1252
Waage, Elektrisch, Medizin 10

Bezeichnung + | Modell - |geplantals + Status +
Pulsoximeter  H100B  Anwender offen
Sauerstoff-Druc Weinmanr Anwender  offen
Tens:Gerdt  EMSO  Anwender  offen
Ultraschallgerat, Sonoline G Anwender  offen

Patientenliege, Elektrisch Unbekannt-2
Patientenliege, Elekirisch Vita Lift
Patientenliege, Elektrisch Vojta Gozo E
Patientenliege, Mechanisch Unbekannt-4
Patientenlifter, Elektrisch Arjo
Pulsoximeter M 60
Pulsoxim

Pulsoximeter H1008
Pulsoximeter NPB 40
Pulsoximeter PalmCare plus
Reizstrom/Ultraschalleinheit lonoson
Réntgenanlage ICONOS R200

Sauerstoff-Druckminderer, Mechanisch Unbekannt-8

Sitzwaage, Elektrisch, Medizin 9597021007
Sitzwaage, Elektrisch, Medizin T7183/GB1252
Sitzwaage, Elektrisch, Medizin 7183
Spirometer, integriert SpiroSoft
Spalmaschine, Medizin ETD 2 plus
Steckbecken

Tornado

200.2219

Thorax Drainage Sauger
Uberwachungsmonitor, Medizin BSM-2301K
Oberwachungsmonitor, Medizin BSM-4113 K
Uberwachungsmonitor, Medizin BSM-4113L
Ultraschallgerst, Medizin Acuson X300 Premium Edition
e Sonoline G40
Ultraschallreinigungsgerat RK 514 super
Ultraschallvernebler Aerodyne
Ultraschallvernebler Sonodrop 2
Untersuchungsliege, Elektrisch Simpofun

Untersuchungsstuhl, Elektrisch
Videoprinter, Medizin

SV0 9500 MDP

Videoprinter, Medizin UP2SMD
Waage, Elektrisch, Medizin
Waage, Elektrisch, Medizin s10

Wasge, Elektrisch, Medizin
‘Waage, Elektrisch, Medizin
Waage, Mechanisch, Medizin
Waage-Bett, Elektrisch, Medizin
‘Waage-Bett, Elektrisch, Medizin
‘Warmeschrank, Labor
‘Warmestrahler, Medizin
‘Warmestrahler, Medizin
‘Warmestrahler, Medizin
Wasserbad

Zentrifuge

MPE 250K100HM
7501017004

MWS 300K100M
ULE 400

755

Profi Therm 3
Thermostar 4
1210535
Rotixa/K

A |Anlage1

A
1A |Anlage2
A |Anlage2

A Anlage2
A

NEIN
JA |In-vitro-Diagnostika v
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Auswahl riickgéngig machen:

Durch erneutes anklicken eines bereits markierten Feldes kdnnen Sie die gewahlte Auswahl

wieder rlickgangig machen.

Zum Abschluss schlieSen Sie dieses Fenster mit der Maustaste oben rechts.

V-1US SOLUTIONS

© Klinik Bad Trissl GmbH

Anwender (]

Bestand - Abteil

~ | Medizinprodukt =
A

isch 57524959

Ernahrungspumpe Applix Smart D

Ernahrungspumpe - Holder  Applix Holder D

Hypothermiegerat Celsius TCS  Anlage 1 A
Infusionspumpe. Infusomat Fm ~ Anlage 1 A
Infusionspumpe. MCM440PT  Anlage 1 A
Infusionspumpe. Optima PTDIN ~ Anlage 1 A
Inhalationsgerst Pari Boy

Pulsoximeter H1008

Sitzwaage, Elektrisch, Medizin T 7183/GB1252

Waage, Elektrisch, Medizin 910

Bezeichnung - |Modell - |geplantals - Status -

Bezsichnung |
Patientenliege, Elekirisch
Patientenliege, Elektrisch
Patientenliege, Elektrisch
Patientenliege, Elekirisch
Patientenliege, Mechanisch

Mogel

Thera Standard
Unbekannt-2
Vita Lift

Vojta Gozo E
Unbekannt-4

Patientenlifter, Elektrisch Arjo
Pulsoximeter M0

Pulsoximeter H1008

Pulsoximeter H1008

Pulsoximeter NPB 40

Pulsoximeter PalmCare plus

Reizstrom/Ultraschalleinheit lonoson

Réntgenanlage ICONOS R200

Sitzwaage, Elektrisch, Medizin 9597021007

Sitzwaage, Elektrisch, Medizin T7183/GB1252

Sitzwaage, Elektrisch, Medizin 7183

Spirometer, integriert SpiroSoft

Spilmaschine, Medizin ETD 2 plus

Steckbecken Tornado

Tens-Gerat EM 80

Thorax Drainage Sauger 200.2218

Uberwachungsmonitor, Medizin BSM-2301K A 2
Uberwachungsmonitor, Medizin BSM-4113K A Anlage2
Oberwachungsmonitor, Medizin BSM-4113L A Anlage2
Ultraschallgerst, Medizin ‘Acuson X300 Premium Edition

Ultraschallgerat, Medizin Sonoline G40

Ultraschallreinigungsgerat RK 514 super

Ultraschallvernebler Aerodyne

Ultraschallvernebler Sonodrop 2

Untersuchungsliege, Elektrisch Simpofun

Untersuchungsstuhl, Elektrisch arco

Videoprinter, Medizin SV0 9500 MDP

Videoprinter, Medizin UP25MD

Waage, Elektrisch, Medizin 701

Waage, Elektrisch, Medizin 910

Waage, Elektrisch, Medizin 930

Waage, Elektrisch, Medizin MPE 250K100HM

Waage, Mechanisch, Medizin 7501017004

Waage-Bett, Elektrisch, Medizin 985

Waage-Batt, Elektrisch, Medizin MWS 300K100M

‘Warmeschrank, Labor ULE 400

Warmestrahler, Medizin 755

Warmestrahler, Medizin
Warmestrahler, Medizin
Wasserbad

Zentrifuge

Profi Therm 3
Thermostar 4
1210535

Rotixa/k JAIn-vitro-Diagnostika

Formularansicht

=5

VERFAHREN SIE ANSCHLIESSEND MIT ALLEN
IHREN MITARBEITER/INNEN IN GLEICHER
WEISE!

Diesen Prozess der Festlegung von durchzufihrenden Einweisungen, bzw. Festlegung der zu

bedienenden Gerate, kdnnen Sie jederzeit auch spater aus dem Hauptmen ,Daten

erfassen/bearbeiten” unter dem Menipunkt , Bearbeiten-Einweisungen” durchfihren,

ergdanzen oder andern!
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JOBLISTE
Nach jedem Programmstart erscheint als erstes Anzeigefenster die ,Jobliste” Ihrer Daten.

In dieser Ubersicht sehen Sie auf einen Blick alle noch durchzufilhrenden, offenen Tatigkeiten
(rote Markierung)

Sie kdnnen auch aus dem Programm heraus die Jobliste starten indem Sie wie folgt verfahren:
- Gehen Sie dazu auf ,Hauptment”
,Daten erfassen/bearbeiten”

Auf der rechten Seite des Fensters befindet sich das Feld , STATUSANZEIGE” — klicken Sie hier
auf Jobliste.

WEITERSCHALTEN DATENIMPORT

Bestand

Personal - Intern Ordnerstruktur

Arbeitsbereich

V-IUS beenden

Bestandsstatus
Anzahl Bestand ohne Termin: Anzahl der Bestandsmodelle ohne Einweisung:

Anzahl Bestand mit falligen Termin: Anzahl Bestand ohne Funktionsprifung:

Personalstatus

Anzahl des Personals ohne Einweisungen: Anzahl der nicht durchgefuhren Einweisungen:

Stérmeldungen

Beauftragungen
offene Stérmeldungen: nicht erledigte Beauftragungen:
Unterweisungen

offene Erstunterweisungen: offene Wiederholungsunterweisungen:

E E B EBE

Gefahrdungsbeurteilungen
offens Gefahrdungsbeurteilungen:

angelegte Arbeitsbereiche:
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EXPERTENMODUS

Das Fenster ,Daten erfassen/bearbeiten” wurde optisch so konzipiert, dass nur die
Anzeigefelder sichtbar sind, welche Sie in lhrer taglichen Routine benotigen.

Um weitere Funktionen unserer Software sichtbar zu machen gehen Sie wie folgt vor:
,Hauptment”
,Daten erfassen/bearbeiten”

- Klicken Sie auf ,Expertenmodus”

WEITERSCHALTEN DATENIMPORT

Bestand

Personal - Intern Jobliste Ordnerstruktur

Arbeitsbereich |::> Expertenmodus

V-1US beenden
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PLATZ FUR IHRE NOTIZEN:
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KONTAKTDATEN

Kundensupport unter:

Datenschutzerklarung unter:

Lizenzvereinbarung unter:
Zahlung & Lieferung unter:
Widerrufsrecht unter:

AGB’s unter:

V-IUS SOLUTIONS GmbH

http://www.v-ius.de/content/service-_-support/index.html

http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html
http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html

http://www.v-ius.de/content/impressum/rechtliches/index.html

Landenstrasse 11c | D-93339 Riedenburg

Telefon 09442-9919886 | Fax 09442-9919887

mail: info@v-ius.de | web: www.v-ius.de
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